
Analitički broj 24/01561
OB 51-200, Izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
|

hh PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE
IHF LE Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

Odsjek za vode i otpad

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO Krešimirova 52a, Rijeka

Tel : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ekologijai@zzjzpez.hr; www.zzizpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UPA-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:

534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.

Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38;

Urudžbeni broj: $25-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju

Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: $34-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3
od 19. listopada

2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa. UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od

27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokreinih

izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje

djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:

UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 12.03.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/01561

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade

Mjesto uzorkovanja: ZO CVS Gorači, prerađena voda - Gorači

Vrijeme uzimanja uzorka : 07.03.2024. u 7,15 Vrijeme dostave uzorka: 07.03.2024. u 12,10

Analiza započeta: 07.03.2024. u 12.20 Analiza završena: 12.03.2024. u 10,00

Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Majer 20, Gorači

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama

utvrđenim u Prilogu 1 (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i

monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:

prisustva bakterije Clostridium perfringens.

me zavod za javno zlioditčij
djela

| Nas rsko-goraniskewe Kol iu
arit.ine Krešimirova BO&dr arini Glad, dipl.sanit.ing.& Rijeka, 154 msl

Voditelj Odsjeka 8

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.s
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Analitički broj: 24/01561 OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 0,24 +0,019 Da

Temperatura vode SM 24th Ed.2023. 2550 B.* °C 25.0 8,4 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja SM 24th Ed.2023. 2120 C.* jedinica Pt/Co skale 20 < 5 Da

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 2,1 +046 Da

I

Miris SM 24th Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed 2023. 2160 B bez bez Da

i

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 - 9.5 7,8 +0,8 Da

Temperatura vode pri oC 19,1mjerenju pH

Vodijivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/20°C 2500 372 +37 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02

u
5.0 < 0,25 Da

Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L 250.0 8.6 +0,2 Da

Nitrati SM 24th Ed.2023, 4500-NO3 mg/L NO3 50 1,82 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg NH4/L 0.50 < 0,004 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L. NO2 0.50
° < 0,003

|

Da

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

| Pokazateli Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U)| Sukladno |
Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da

9308-1:2014/A1:2017%

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL, 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0 Da

2/3

Pokazatelj MetodaL Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U)a) Sukladno |

Pokazatelj Metoda MDK**Mjerna jedinica Rezultat (U), Sukladno
|



Analitički broj : 24/01561 OB 51-200, Izdanje 5

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 17 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 20 Da

Clostridium perfringens _7 HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml 0 37 Ne

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.
U. 2147

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR

Napomena:
i, Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (4).
. Dvije zvjezdice (**) označavaju graničnu vrijednost(GV) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -(1) mjemu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja,(2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.8. Izjava o sukladnosti dostupna na web stranici (www.zzizpez.hr) navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti.Izjava o sukladnosti za neakreditirane metode izvan je područja akreditacije.

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
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Analitički broj : 24/01562 OB 51-200, Izdanje 5

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zašilu okoliša 1 zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad

Krešimirova 52a, Rijeka
el: 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologija(?zzizpgz.hr; www.zzizpez.hr

h

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:
534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te
sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/1-325-07/20-02/06; Uruđžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.
Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38;
Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju
Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih
poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada
2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od
27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora Klasa UP/1-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje
djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:
UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 12.03.2024.

Naručitelj :

Zahtjev :

Vrsta uzorka:
Mjesto uzorkovanja:
Vrijeme uzimanja uzorka :
Analiza započeta:
Uzorkovanje proveo/la:

Podaci o uzorku:
Caffe "Planinka"
1.G. Kovačića 10, Čabar

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/01562

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Monitoring Ministarstva zdravstva
Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
ZO Cabranka CVS prerađena voda -Cabar
07.03.2024. u 7,35 Vrijeme dostave uzorka: 07.03.2024. u
07.03.2024. u 12,20 Analiza završena: 11.03.2024. u
Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
prisustva koliformnih bakterija, bakterija Escherichia coli i Clostridium perfringens te povećanog broja kolonija na 22°C.

Voditelj Odsjeka
. Primorsko-goranske županije

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sarfijelga, Krešimirova s2/a
Regidr.sc. MarinGlad, dipl.sanit.ing.

Nastavni zavod za javno zdravstVvaditelj Odjela

12,10
12,00
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Analitički broj : 24/01562 OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L, 0.5 0,02 £0,002 Da

Temperatura vode SM 24th Ed.2023. 2550 B.* °C 25.0 8.2 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN IO 19458:2008*

Odsjk za vode i otpad

Boja SM 24th Ed.2023. 2120 C.* jedinica Pt/Co skale 20 < 5 Da

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 1.2 +0,26 Da

Miris SM 24th Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 - 9.5 8,1 +0,8 Da

Temperatura vode pri oC 18,2
mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/20%C 2500 353 +35 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 < 0,25 Da

Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L, 250.0 7.7 +02 Da

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L NO3 50 2,26 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg NH4/L 0.50 < 4,004 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L NO2 0.50 < 0,003 Da

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksanda "Bulog. dipl.sanit.ing.I
Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša iNJ

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Reni (U) a, Sukladno

Koliformne
bakterije = |:

HRN EN ISO broj/100 mL 0 17 Ne
= 9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 2 Ne
9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0 Da

2/3

Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) o) SukladnoPokazatelj

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) Sukladno)i

bakterije



Analitički broj : 24/01562 OB 51-200, Izdanje 5

Broj kolonija na 36°C HRN EN 180 6222:2000% broj/1 mL 100 8 Da

Broj kolonijana22°C 7 HRN EN ISO 6222:2000* broj/I mL 100 160 Ne

Clostridium perfringens : HRNEN ISO 14189:2016* broi/100 ml 0 3 Ne

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.
š

it. 2 liz

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
CABAR

Napomena:
1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
- Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovomF i jednom zvjezdicom (F*).
. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje kojeje Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#1,
. Dvije zvjezdice (5) označavaju graničnu vrijednos(GV) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjera nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2. što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -
(1) mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja,(2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.

8. Izjava o sukladnosti dostupna na web stranici (www.zzizpez.hr) navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti.
Izjava o sukladnosti za neakreditirane metode izvan je područja akreditacije.

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

4
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Analitički broj 24/01563
OB 51-200, izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO Krešimirova 52a, Rijeka

Tel : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ekologija@zzjzpge.hr: www.zzizpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:

534-07-2/1-20-7 od 2. rajna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.

Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38;

Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju

Ministarstva zdravstva. Klasa UPA-541-02/20-03/08: Urudžbeni broj: $34-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/ 15-08-68; Urudžbeni broj:
517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada

2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517 06 2 1 1 15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje

Ministarstva gospodarstvai održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/1-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od

27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih

izvora Klasa UPA-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje

djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:

UPA-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 12.03.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/01563

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade

Mjesto uzorkovanja: ZO Donji Žagari, prerađena voda - Zagari

Vrijeme uzimanja uzorka : 07.03.2024. u 3,00 Vrijeme dostave uzorka: 07.03.2024. u 12,10

Analiza započeta: 07.03.2024. u 12,20 Analiza završena: 11.03.2024. u 12,00

Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Donji Zagari 15

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama

utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i

monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:

povećanog broja kolonija na 22°C.

Nastavni zav ] s
Primorsko-goranske

fr
LET dijela

Rijeka, Krešimirova 04
oc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Ta

za javno zdravstvo

Voditelj Odsjeka

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog dipl.san

i



Analitički broj 24/01563 OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 < 0,02 Da

Temperatura vode SM 24th Ed.2023. 2550 B.* °C 25.0 122 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN 1S0 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja SM 24th Ed.2023. 2120 C.* jedinica Pt/Co skale 20 u +2 Da

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 1,0 +0,22 Da

Miris SM ith 54.2023. 2150 B bez bez Da

Okus

E
SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 - 9.5 6,6 +0,7 Da

Temperatura vode pri oc
o

19,2

O
mjerenju pH

M
Vodijivost HRN EN 27888:2008* uS/em/20%C 2500 34 +3 Da

trošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* 02 5.0 < 0,25 Da

klorid HRN ISO 9297:1998* mg/L 250.0 < 2,2 Da

iat SM 24th Ed 2023. 4500-NO3 mg/L NO3 50 1.12 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg NH4/L

u
0.50 < 0,004 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L NO2 0.50 £ 0,003 Da

S
Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Buloš dipl sanit.ing.

stOdsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša
N Sa

Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 ml. 0 0 Da9308-1:2014/A1:2017%

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0 Da

2/43

Metoda MDK** Sukladno
Pokazatelj Mjerna jedinica Rezultat (U) {1 )

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) o, SukladnoL

E

Pokazatelj Metoda Mierna jedinica MDK** Rezultat (U)o) Sukladno
|



Analitički broj 24/01563 OB 51-200, Izdanje 5

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 33 Da

Broj kolonijana22°C= i. HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 240 Ne

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 mi 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.
i

i

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobodenja 2
CABAR

Napomena:
1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*),
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje kojeje Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
6. Dvije zvjezdice (**) označavaju graničnu vrijednost(GV) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
7. Mjerna nesigumost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2. što predsiavlja 95%-inu razinu pouzdanosti -

(1) mjemu nesigumost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja,(2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.
8. Izjava o sukladnosti dostupna na web stranici (www.zzizpgz.hr) navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti,
Izjava o sukladnosti za neakreditirane metode izvan je područja akreditacije.

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

3/3



Analičkibroj: 24/03663 _
OB 1200. Izdinje S

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

=
Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju -

Odsjek za vode i otpad
=

1

MED
SIEDICHISIIFAN TET SVEDČJUŠTA U RUZOL

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO Krešimirova 52a, Rijeka

Tel : 051/358-737. 051/358-735

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr: www.zzizpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/1-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:

534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.

Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38;

Urudžbeni broj: $25-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju

Ministarstva zdravstva. Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudž
beni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada

2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UPA(-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od

27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih

izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: $17-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje

djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:

UP/1-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 16.05.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički hroj : 24/03663

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade

Mijesto uzorkovanja: ZO CVS Gorači, prerađena voda - Gorači

Vrijeme uzimanja uzorka : 13.05.2024. u 7,30 Vrijeme dostave uzorka: 13.05.2024. u 12,05

Analiza započeta: 13.05.2024. u 12,15 Analiza završena: 16.05.2024. u 12,00

Uzorkovanie proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Majer 20

Izjava o sukladnosti rezultata:

Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama

utvrđenim u Prilogu | (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i

monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:

prisustva koliformnih bakterija, bakterije Escherichia coli, enterokoka i bakterije Clostridium perfringens.

-3

Voditelj Odsjeka
Voditelj Odjela VA 7

68 Bo i LO
Mi

i
4 207;

Z SR

n Izv.prof.dr.sc.teti Bulog, dipl.sanit.ing. Doc.dr.sc. MarifiGlad, dipl.sanit.ing.
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Analitički broj : 24/03663
_OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Slobodni klor HRN EN 180 7393-2:2018* mg/L 0.5 0,03 +0,002 Da

Temperatura vode Standard Methods 24th Ed. °C 25.0 11,9 Da2023., 2550 B.*

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pt/Co skale 20 < 5 Da2023.,2120 C.*

Mutnoća HRN EN 180 7027-1:2016* NTU 4 0,32 +0,07 Da

Miris SM 24th Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5-9.5 7.8 +0,8 Da

Temperatura vode pri oC 20.1mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/em/200C 2500 369 +37 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 0,57 +0,07 Da

Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L 250.0 6,6 0,2 Da

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L. NO3 50 1,93 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mgNH4/L 0.50 < 0,004 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L NO2 0.50 < 0,003 Da

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Koliformne bakterije i HRNENISO broj/100 mL 0 20 Ne9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli ; HRN EN ISO broj/100 mL 0 3 Ne9308-1:2014/A1:2017*

2/3

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U)a, Sukladno
|

Metoda MDK**Pokazatelj Mjerna jedinica Rezultat (U) Sukladno
|

Ub
Voditelj odsjeka

gg
vprof.di sc Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing

Pakazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK**L Rezultat (U)a, Sukladno
|



Analitiki broj 24/03663 OB 51-200, Izanje 5

HRN EN 180 79-2:2000* broj/100 mL 0 7 Ne

Broj kolonija na sec RNENISO6222:2000*

i
100 22 Da

Bro kolonija na 22°C

o
HRN EN ISO 6222:2000* bro/ mL 100 a

m �� i -
Clostidium petingens

O

HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 mi 0 | Ne

Enterokoki

Voditeljica odsjeka: Prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl sanit.in

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : KD VODOVOD 1 KANALIZACIJA doo.
PODRUŽNICA ČABAR
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR

Napomena:
1. Zabranjuje sc isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovomF i jednom zvjezdicom (F*).
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).6. Dvije zvjezdice (77) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.7. Mjema nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije, Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzizpgz.hr).9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

}
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Analitičkibroj 24/03665 OB 51-200, Izdanje 5

� Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO=a | PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE
2 Hi KRETI Odjel za zaštilu okoliša i zdravstvenu ekologijuHtc Odsjek za vode i otpad TASES PAALLTET SVEUČILIŠTA U RIJEŠI

(NED
NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO Krešimirova 52a, Rijeka

Tel : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ekologijaQzzjzpgz.hr; www.zzjzpez.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-341-02/19-03/10, Urudžbeni broj:
534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UPA-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.

Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38;
Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju
Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08: Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada
2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/1-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od

27. stpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje
djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:
UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 10.05.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/03665

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva idi/ill
51000 Rijeka

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Donji Žagari, prerađena voda - Žagari
Vrijeme uzimanja uzorka : 13.05.2024. u 8,30 Vrijeme dostave uzorka: 13.05.2024. u 12,05
Analiza započeta: 13.05.2024. u 12,15 Analiza završena: 16.05.2024. u 12,00
Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Donji Zagari 7

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i

monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
prisustva koliformnih bakterija i bakterije Clostridium perfringens.

~~
Voditelj Odsjeka Voditelj Odjela

~~,

- 4.
am

Aul; Bi

I Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing. Doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.]
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Analitički broj 24/03665

Terenski podaci

Slobodni klor +0,002 DaHR EN ISO 7393-2:2018% 0,02

Temperatura vode

Metoda uzkovanja

Odsjek za vode i otpad

Standard Methods 24th Ed. °C
2023., 255 B.

14,7 Da

HRN ISO 5667-5:2011* i HR
EN ISO 19458:2008*

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pt/Co skale 20 < 5 Da

i o 2023..2120 cx i NR o 3 .

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 0,46 +0,10 Da

irs =
SM20nB02028.2180B be

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

Muchos HRNENISO 105252012 pliješnica 65-95 66 307. De

Temperatura vode pri oC 19.8

o
mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/em/200C 2500 55 +6 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001*

|

mall 02 50 0,51 +007 Da

i

Koi mel 2300 <22 ba
Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L. NO3 50 2.38 Da

Amon GHENISO7ISO-11998+ meNmL 050 < Dba

iit
o

HRN EN 26777:1998* mL NO2 0.50 < 0,003 Da
�

ika
Voditelj odsjeka: in Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 mL 0 3 Ne
9308-1 :2014/A1 :20 1 7%

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) Sukladno

Metoda MDK** SukladnoPokazatelj Mjerna jedinica Rezultat (U) a)

Metoda MDK** SukladnoPokazatelj Mjerna jedinica Rezultat (U)

OB 51-200 danj

a

mg/L 0.5

25.0

HRN ISO 9297:1998*

2/

5

)

E

I

}{



Analitički broj :24/03665

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0 Da

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mk 100 6 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISQ 6222:2000% broj/1 mL 100 8 Da

Clostridium perfringens 7 HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 mi 0 i Ne

OB 51-200 izdani

Voditeljica odsjeka Prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit ing

Kraj izvještaja o ispitivanju

Tiactnaisiti > OESS ONU H
va AE CIJA A ~

OJUSTaAVITI . NIJEL RANALIZAVJJI a.0.0.,

PODRUŽNICA ČABAR
Narodnog oslobođenja 2

ČABAR

Napomena:
1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).

4, Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*),

5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).

6. Dvije zvjezdice (7*) aznačavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

7. Mjerna nesigumost (U) je izražena kao proširena mjera nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -

(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja
i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjeru nesigurnost metode ispitivanja.

8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. izjava o sukladnosti za

neakreditirane metode izvan je područja akreditacije, Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzizpez.hr).

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
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Analitički broj : 24/03666 OB 51-200, Izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
a PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
| Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju1

Odsjek za vode i otpad
NASTAVNI ZAVODZA
JAVNO ZDRAVSTVO

MERČVJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RUE)

Krešimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologija zzjzpgz.hr; www.zzjzpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/1-541-02/19-03/10, Urudzbeni broj:534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode tesedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UPA-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38;Urudžbeni broj: $25-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema RješenjuMinistarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnihposlova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UPA 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/1 5-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RješenjeMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelainosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija oncčišćujućih tvari u zrak iz nepokretnihizvora Klasa UP/i-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanjedjelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 17.05.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/03666

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Mandli prerađena voda- Mandli
Vrijeme uzimanja uzorka: 13.05.2024. u 9,00 Vrijeme dostave uzorka: 13.05.2024.u 12,05Analiza započeta: 13.05.2024. u 12,15 Analiza završena: 16.05.2024. u 12,00
Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
A. Muhvića 5

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijamautvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
snižene pH vrijednosti.

Napomena: niski pH prirodna je karakterisrika izvora koji se koristi za vodu za ljudsku potrošnju.

Voditelj Odsjeka i Vodie OdjelaO
i UN A i

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.fanit. ine.
m

Boca; e.Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Ix
|GERACE

= 51 i D
WEK 2413

KRi

S

i



OB 51-200, izdanje 5
Analitički broj 24/03666

Terenski podaci

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 0,03 +0,002 Da

Temperatura vode SM 24th Ed.2023. 2550 B.* °C 25.0 13,3 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

SM 24th Ed.2023. 2120 C.*Boja jedinica Pt/Co skale 20 < 5 Da

Muinoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 0.48 +0,11 Da

Miris SM 24th Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 - 9.5 63 +06 Ne

Temperatura vode pri oC 20,1

mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 51 +5 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L, 02 5.0 0,44 +0,06 Da

Kloridi HRN 180 9297:1998* mg/L 250.0 3,2 +0,1 Da

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L. NO3 50 6,63 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg NH4/L 0.50 < 0,004 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L NO2 0.50 < 0,003 Da

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulg
dipl.sanit.ing.

A M

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da

9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da

9308-1:2014/A1:2017*

Enierokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0 Da

213

Sukladno
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U)mr

MDK** Rezultat (Uy) Sukladno
|Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat wo Sukladno



Analitičkibroj 24/03666 OB 51-200, Izdanje 5

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/I mL 100 30 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 2 Da

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Cabranka"
Narodnog oslobođenja 2
CABAR

Napomena:
1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).4, Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F7).5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).6. Dvoje svjeze (|) očnačivaju šlidhsiaiiliu dupusiciju kuuccipaciju pićima zakodskaa propisiniu navedenim u ocjeni sukladnosti.7. Mješina iesiguinost (U) je izražena kao proširena iesigurnust » obulivaliuiii jakloivia pokrivanja b�2, slo picusiavlja YS-e-inu razinu pouedaiiosti -(1) iskazuje iilječitu ličšigutiust postupka uzoikovdlija | clude ispitivala, (2) iskazliji Hijčinu Boigu Aust ificlodć anja.8. Izjava u sukladaosti iavodcia u ovo Izvjesiaju odiosi se ha iezuliaie za koje su Bavedene MD vrijednosti. lava o sakladiosli zaneakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici {www.zzjzpgz.hr).9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
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Analitički broj 24/3667

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad

Krešimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr, www.zzizpez.hr

OB 51-200, Izdanje 5

MEDICNSKEFAKULTET SVEUČILIŠTA U PUB

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/ 10, Uudžbeni broj:534-07-271-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te
sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1
Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede,Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021.

-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.
Klasa UP/1-322-01/20-01/38;Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema RješenjuMinistarstva zdravstva, Klasa UPA-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517 06 2 1 1 15-3 od 19. listopada2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351 -02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RješenjeMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnihizvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanjedjelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalni
UP/A-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 16.05.2024.

Naručitelj :

Zahtjev :

Vrsta uzorka:
Mjesto uzorkovanja:
Vrijeme uzimanja uzorka :

Analiza započeta:
Uzorkovanje proveo/la:

Podaci o uzorku:
A. Muhvića 30

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/03667

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Monitoring Ministarstva zdravstva
Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
ZO Podstene prerađena voda -Plešce
13.05.2024. u 9,30 Vrijeme dostave uzorka:
13.05.2024, u 12,15 Analiza završena:
Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijamautvrđenim u Prilogu 1 (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
prisustva koliformnih bakterija i bakterije Escherichia coli.

Voditelj Odsjeka,Usa
i) Jzv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

��� Voditelj Odjela

13.05.2024. u
16.05.2024. u

Doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

h i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:

12,05
12,00

MED

In

1



Analitičkibroj : 24/03667
OB 5120 Izdanje 5

Trenski podaci

Slobodni klor HN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 0,04 +0,003 Da

rope SddManads2inBL so us m

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN

_ENISO
19458:2008%

NR

Odsjek za vode i otpad

POICBZKGEU MBHMHI M1HMF1HMCS1 MDKH RBZUHM GNU SHHMHO

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pt/Co skale 20 < $ Da

. RER o 2023.2120C.*. . o
Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 0,39 +0,09 Da

we swummamoass we bem
Okus

i o
SM zah Ed.2023. 2160B bez bez Da

BRNENISO19m20N2 dma 65-05 78 -308 bi
Temperatura sode pri oc 209
mjerenju pit -

NR
-

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/em/200C 2500 224 +22 Da

rosa OMRNENISO SITIO mg 02 -50 ost 3007 Da

wii mwsoowmes me 2s 304 ba

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/l. NO3

|

50 1,57 Da

wo HRNIOJISNAMS mewn 0% coo ba

iwi
I o

HRN EN 26777:1998*

i
mg/L NO2 0:50 < 0.003

o
be

4 ~~.

Voditelj odsjeka: jy Izv.prof.dr.sc.ua ulog, dipl.sanit.ing.

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

oliformne bakterije i HRN EN ISO broj/100 mL 0 29 Ne

9308-1 :2014/A1 :20 1 7%

Escherichia coli ; HRNENISO broj/100 mL 0 4 Ne

9308-1:2014/A1:2017*

MDK**Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica Rezultat (U)o) Sukladno
|

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) 6, Sukladno

L

MDK** Sukladno
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica Rezultat (U)o

21



Analitičkibroj 24/03667
____

|

OB 51-200, Izdanje 5

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 U Da

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 16 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 65 Da

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 mi 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Kraj izvještaja o ispitivanju

aEX ES ANTI PONARTA ADG ZACIJA d.o.0..Dostaviti : KD VODOVOD I KANAL
PODRUŽNICA ČABAR
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR

Napomena:
. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).

6. Dvije zvjezdice (7*) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
7. Mjerna nesigurnost (U)je izražena kao proširena mjema nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -

(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigumost metode ispitivanja.
8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzizpez.hr).

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

3/3
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Analitički broj :24/03668 _OB 51-200, Izdanje 4

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

ef (MED
Krešimirova 52a, Rijeka

Tel : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; www.zzizpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/1-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:
534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.
Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38;
Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju
Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517 06 2 1 1 15-3 od 19. listopada
2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/1-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od

27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje
djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:
UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 20.05.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/03668

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Hrib- prerađena voda Hrib

Vrijeme uzimanja uzorka : 13.05.2024. u 9,55 Vrijeme dostave uzorka: 13.05.2024. u 12,05
Analiza započeta: 13.05.2024. u 12,15 Analiza završena: 16.05.2024. u 12,00
Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Skednari 29

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i

monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
snižene pH vrijednosti.

Napomena: snižena pH vrijednost prirodna je karakteristika izvora.

~~,

i i Nastavni zavod za javno zdravstvo
i Primorsko-goranske županije

Voditelj Odsjeka 3 Rijeka, Krešimirova S:
/Rditelj djela

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog,dipl.sanit.ing. Doc.dr.se. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

1/3



Analitički broj 24/03668 OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 0,4 +0,036 Da

Temperatura vode SM 24th Ed.2023. 2550 B.* °C 25.0 14,2 Da

Metoda uzorkovanj N ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja SM 24th Ed.2023. 2120 C.* jedinica Pt/Co skale 20 <5 Da

Mutnoća

I '
HRN EN 1S0 7027-1:2016* NTU

o
4 0.60 30

Miris SM 24th Ed 2023. 2150 B

o
bez bez ba

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez

i
Da

o

pH vrijednoo i
ff HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 - 9.5 6,2 +0,6 Ne

i

Tempomua vodepri
mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/ecm/200C 2500 29 +3 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN [SO 8467:2001* mg/L 02 5.0 0,52 +0,07 Da

Kloridi HRN ISO 9297:1998* me/L 250.0 2,4 +0,1 Da

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/l. NO3 50 < 0,20 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998% mg NH4/L 0.50 < 0,004 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L. NO2 0.50 < 0,003 Da

Voditelj odsjeka:

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) Sukladno

Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 ml. 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL, 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0 Da

2/3

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) o, Sukladno

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U), Sukladno

i

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl sa it g



Analitički broj 24/03668 OB 51-200, izdanje 5

Broj kolonija na 36°C

Broj kolonija na 22°C

HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 0 Da

HRN EN ISO 6222:2000* broj/i ml, 100 2 Da

Clostridium perfringens

Dostaviti :

Napomena:

HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 mi 0 (U Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.
FE#

j/

Kraj izvještaja o ispitivanju

Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR

. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).

i

2
3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
4
5 . Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).

. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

. Mjerna nesigurnost (U)je izražena kao proširena mjeraa nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -

(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.
8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na reznitate za koje su navedene MDK vrijednosti. izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpgzhr).

9, Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

3/3

6
7



Analitički broj: 24/08426 OB 51-200, Izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO EPRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

o
5

Odsjek za vode i otpad
NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO Krešimirova 52a, Rijeka

Tel : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; www.zzjzpge.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/1-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te
sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Uruđžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38;Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema RješenjuMinistarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih
poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RješenjeMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnihizvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanjedjelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 24.10.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/08426

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzerkovanja: ZO Donji Zagari, prerađena voda - Žagari
Vrijeme uzimanja uzorka : 02.09.2024. u 10,40 Vrijeme dostave uzorka: 02.09.2024. u 14,00Analiza započeta: 02.09.2024. u 14,10 Analiza završena: 24.10.2024. u 13,00
Uzorkovanje proveo/la: Alan Božović Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Donji Zagari, kbr. 29

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
povišene vrijednosti željeza, prisustva koliformnih bakterija, bakterije Escherichia coli, enterokoka te povećanog broja kolonijana 22°C i 36°C.

Voditelj Odsjeka Voditelj Odjela[AA =
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing. Doc.dr.sc.Marin Glad, dipl.sanit.ing.

G/i



Analitički broj : 24/08426
OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Temperatura vode Standard Methods 24th Ed. °C 25.0 22,5 Da

2023., 2550 B.*

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 < 0,02 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pt/Co skale 20 6 +1 Da

2023.,2120 C.*

Miris SM 24ih Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 1.5 40,33 Da

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012% pH jedinica 6.5 - 9.5 6.9 +0,7 Da

Temperatura vode pri °C 24,6

mjerenju pH

Vodijivost HRN EN 27888:2008* uS/em/20°C 2500 45 +5 Da

Tvrdoća - ukupna Standard Methods 24th mg/L CaCO3 19

Ed.2023., 2340 A. i 2340 B.*

Hidrogenkarbonati HRN EN ISO 9963-1:1998 mg/L HCO3- 26

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg O2/L 5.0 0,85 +0,11 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg NH4/L 0.50 0,018 £0,004 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L NO2 0.50 < 0,003 Da
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008: ugP/L 300 4 +1 Da

Točka 4*

Anionski detergenti Vlastita metoda, M 206-200; ug/L 200.0 < 30,0 Da

Izdanje 2; 21.09.2020,
modificirana HRN EN ISO
16265:2012; Uputa proizvođača
SkalarSANplus Analyzer
systems*

Neionski detergenti Vlastita metoda, M 56-200; ug/L 200.0 < 100,0 Da

Izdanje 2; 29.09.2020.
i M

32-200, Izdanje 1; 28.09.2020.;
Kivetni test, HACH, LCK 333*

2/9

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) o) Sukladno

Metoda MDK** Rezultat (U) Sukladnor Pokazatelj Mjerna jedinica (a )



Analitički broj : 24/08426 OB 51-200, Izdanje 5

Cijanidi Vlastita metoda, M 117-200; ug/L 50 < 10 Da
Izdanje 2; 14.09.2020., HACH, poiMethod 8027, Ed.8; 2013.*

Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008* mg/L 10 < 2 © Da

u

Voditelj odsjeka: izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Odsjek za instrumentalne analitičke tehnike

{ i

Kalcij HRN EN ISO 1491 1:200i* mg/L 4,3

Magnezij HRN EN ISO 1491 1:2001% mg/L 2.0

Natrij HRN EN ISO 14911:2001* mg/L 200.9 2,2 +0,2 Da

Kalij HRN EN ISO 14911:2001* mg/L. 12 0.14 +0,04 Da

Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009* mg/L 250.0 1,2 +0,1 Da

Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009* mg/L, 250.0 4.1 +03 Da

Fluoridi HRN EN ISO 10304-1:2009* mg/L. 1.5 0,030 £0,002 Da

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009* mg/L NO3 50 0,58 +0,09 Da

Bromati HRN EN ISO 15061:2001* ug/L 10 < 2,0 Da

Klorit HRN EN ISO 10304-4:2022* ug/L 700 < 50 Da

Klorat HRN EN ISO 10304-4:2022* ug/L 700 < 20 Da

Ugljikovodici (C10-C40) Vlastita metoda M 104-200; ug/L 50 < 15 Da
izdanje 2, 23 06 2070
Modificirana HRN EN ISO
9377-2:2002*

Trihalometani ukupni HRN EN ISO 10301 :2002* ug/L 100 < 0,75 Da
Točka 3

Kloroform HRN EN 180 10301 :2002* ug/L < 0,75
Točka 3

Bromdiklormetan HRN EN ISO 10301:2002* ug/L < 0,73
Točka 3

Dibromklormetan HRN EN ISO 10301:2002% ug/L < 0,75
Točka 3

Bromoform HRN EN ISO 10301:2002* ug/L < 0,75
Točka 3

1.2-dikioretan HRN EN ISO 10301:2002 ug/L 3.0 < 0,75 Da

Trikloreten HRN EN 150 10301:2002* ug/L < 0,10
Točka 3

2/9

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) i) Sukladno



Analitički broj : 24/08426 OB 51-200, Izdanje 5

Tetrakloreten HRN EN ISO 10301 :2002* ug/L < 0,10
Točka 3

Suma HRN EN ISO 10301:2002* ug/L 10 < 0,10 Da
trikloreten+tetrakloreten Točka 3

Benzen HRN ISO 11423-1:2002* ug/L 1.0 < 0,30 Da

Bakar ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* mg/L 2.0 0,008 +0,0010 Da

Cink ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 3000 17 +09 Da

Kadmij ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 5.0 0,02 +0,00 Da

Krom ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 50 < 0.4 Da

Nikal ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 20 < 0,8 Da

Olovo ukupno HRN EN ISO 17294-2:2016* ug/L 10 0,4 +0,1 Da

Ziva Vlastita metoda M 146-200 wl 1.0 < 0,25 Da
Izdanje 2, 2022-07-06*

Željezo ukupno i HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 200.0 329.7 +198 Ne

Mangan ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 50.0 2,5 +0,2 Da

Bor ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* mg/L 1.5 < 0,05 Da

Arsen ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 10 < 04 Da

Selen ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 10 < 0,5 Da

Antimon ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 10 < 1,2 Da

Aluminij ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 200 < 20 Da

Barij ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 700 < 8 Da

Srebro HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L, 10 <1 Da

Berilij ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L < 0,5

Policikličkiaromatski Vlastita metodaM 159-200; ug/L 0.10 < 0,000050 Da

ugljikovodici ukupni Izdanje 1, 13.11.2019.
Modificirana HRN EN ISO
17993:2008*

Benzo(b)fluoranten Vlastita metoda M 159-200; ug/L < 0,00050
Izdanje 1, 13.11.2019.,
modificirana HRN EN ISO
17993:2008*

Benzo(k)fluoranten Vlastita M 159-200; Izdanje 1, ug/L < 0,00020

A

13.11.2019., modificirana HRN
EN ISO 17993:2008*

4/9



Analitički broj 24/08426 OB 51-200, Izdanje 5

Benzo(a)piren Vlastita metoda M 159-200; ug/l. 0.010 < 0,000050 Da
Izdanje i. 13.11.2019.,
modificirana HRN EN ISO
17993:2008*

Benzo(g,h.i)perilen Vlastita metoda M 159-200; ug/L < 0,000050
Izdanje 1, 13.11.2019.,
modificirana HRN EN ISO
17993:2008%,

Indeno(1,2,3-cd)piren Vlastita metoda M 159-200; ug/L. < 0,00010
Izdanje 1, 13.11.2019.,
modificirana HRN EN ISO
17993.2008*

ORGANOKLORNI
PESTICIDI

Izodrin HRN EN ISO 6468:2002* ug/L. 0.10 < 0,001 Da

Aldrin HRN EN ISO 6468:2002* ug/L 0.030 < 0.0003 Da

Dieldrin HRN EN ISO 6468:2002* ug/l. 0.030 < 0,001 Da

Heptaklor HRN EN ISO 6468:2002* ug/L 0.030 < 0,0005 Da

Heptaklorepoksid endo HRN EN ISO 6468:2002* ug/L 0.030 < 0.0003 Da

Heptaklorepoksid egzo HRN EN ISO 6468:2002* ug/L, 0.030 < 0.0005 Da

ORGANOFOSFORNI
PESTICIDI

Organofostorni pest. ukupni HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
HRN EN [SO 10695:2002*

Dimetoat HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Klorpirifos HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Klorpirifos- metil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L, 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Malaokson HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Malation HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

Ometoat HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L, 0.10 < 0.020 Da
10695:2002*

Pirimifos- metil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L. 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Klorfenvinfos HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
HRN EN [SO 10695:2002%

Fosetil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L, 0.10 < 0,020 Da
HRN EN ISO 10695:2002

TRIAZINI I METABOLITI

Q5



Analitički broj : 24/08426 OB 51-200, Izdanje 5

Atrazin HRN EN ISO 10695:2002 i ug/L. 0.10 0,020 Da
HRN EN ISO 12918:2002*

Desetilatrazin HRN EN ISO 12918:2002 i ug/i 0.10 0,020 Da
10695:2002

Deisopropy! atrazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
10695:2002

Desethyl deisopropyl HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
atrazine 10695:2002

2- hydroxy- atrazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
10695:2002

Desethy! - 2 - hydroxy HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
atrazine 10695:2002

Simazin HRN EN ISO 10695:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
HRN EN ISO 12918:2002*

Hydroxy simazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 :

0,020 Da
10695:2002

Terbutilazin HRN EN ISO 10695:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
HRN EN ISO 12918:2002*

Desethyl terbuthylazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
10695:2002

Hydroxy - terbuthylazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
10695:2002

Metribuzin HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L. 0.10 0,020 Da
10695:2002

HERBICIDI I
METABOLITE

Glifosat ISO 16308:2014 ug/L 0.10 0,030 Da

Bentazon HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
10695:2002

2,6- dichlorobenzamide HRN EN 1S0 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
10695:2002

24D HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
10695:2002

Diuron HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
10695:2002

MCPA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0.020 Da
10695:2002

Bromacil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L. 0.10 0,020 Da
10695:2002

Mecoprop HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 0,020 Da
10695:2002

Izoproturon HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L, 0.10 0,020 Da
10695:2002

6/9



Analitički broj 24/08426 OB 51-200, Izdanje 5

Desmethylisoproturon HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

Pendimetalin HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Linuron HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 9.10 < 0,020 Da
10695:2002

Klorotoluron HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Dimetenamid-p HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Dikamba HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Prosulfokarb HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

FUNGICIDI

Mankozeb HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
HRN EN ISO 10695:2002

Propineb HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
HRN EN ISO 10695:2002

Tiofanatmetil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

Tebukonazol HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Azoksistrobin HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Folpet HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

KLORACETAMID

Acetoklor HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Acetoklor ESA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Acetoklor OXA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

S- metolaklor HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L, 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Metolachior OXA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Metolachlor ESA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L. 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Voditeljica odsjeka: Nasl.doc.dr.sc. Paula Žurga, dipi.ing.bioteh.
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Analitički broj : 24/08426
OB 51-200, Izdanje 5

Odsjkz sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Koliformne bakterije 7 HRNENISO broj/100 mL 0 42 Ne

0308-1 :2014/A1 :2017*

Escherichia coli : HRN EN ISO broj/100 mL 0 6 Ne

9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki © HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 40 Ne

Broj kolonijana36°C [i HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 250 Ne

Broj kolonija na 22°C © HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mi, 100 300 Ne

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml 0 U Da

Podugovoreni pokazatelji

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Uranij HRN EN ISO 17294-2:2016 ug/l 30 0.12 Da

Bisfenol A Vlastita metoda, Oznaka: ug/L 2.5 0,75 Da

P-VODE-61, Izdanje:
1/0,10.6.2022.,Modificirana
HRN EN ISO 18857-2-2012

Halooctene kiseline (HAAS) Vlastita metoda, Oznaka: ug/L 60 1.0 Da

P-VODE-57, Izdanje: 1/0.
modificirana EPA 552.3

Halooctene kiseline- Vlastita metoda, Oznaka: ug/L 0,4

Dibromooctena kiselina P-VODE-57, Izdanje: 1/0.
modificirana EPA 552.3

Halooctene kiseline- Vlastita metoda, Oznaka: ug/L 1,0

Diklorooctena kiselina P-VODE-57, Izdanje: 1/0.
modificirana EPA 552.3

Halooctene kiseline- Vlastitametoda, Oznaka: ug/L 0.9

Monobromooctena kiselina P-VODE-57, Izdanje: 1/0.

modificirana EPA 552.3

Halooctene kiseline- Vlastita metoda. Oznaka: ug/L 1.0

Monokloroctena kiselina P-VODE-57, Izdanje: 1/0.

modificirana EPA 552.3

Halooctene kiseline- Vlastita metoda, Oznaka: ug/L 0.4

Triklorooctena kiselina P-VODE-57, Izdanje; 1/0.
modificirana EPA 552.3

8/9

Sukladno
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezuitat (U) ){

MDK** Sukladno
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica Rezultat (U)o



Analitički broj : 24/08426 OB 51-200, Izdanje 5

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti ; Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR

Napomena:
1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*),
4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*),
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
6. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
7. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpez.hr).9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

9/9



Analitički broj : 24/08427

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

OB 51-200, Izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode 1 olpud

Krešimirova $2a, Rijeka
Tel : 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologijazzizpgz.hr; www.zzizpgz.hr

MeD

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode tesedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UPA-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517 07 1 2 1 20-4 od 22. srpnja 2020.Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38;Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema RješenjuMinistarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnihposlova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UPA 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RješenjeMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnihizvora Klasa UP/1-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanjedjelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:UP/1-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 24.10.2024.

Naručitelj :

Zahtjev :

Vrsta uzorka:
Mjesto uzorkovanja:
Vrijeme uzimanja uzorka :
Analiza započeta:
Uzorkovanje proveo/la:

Podaci o uzorku:
Mandl, kbr. 6

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/08427

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111
51000 Rijeka
Monitoring Ministarstva zdravstva
Voda za ljudsku potrošnju nakon preradeZO Mandli prerađena voda- Mandli
02.09.2024. u 11,05 Vrijeme dostave uzorka: 02.09.2024. u
02.09.2024. u 14,10 Analiza završena: 24.10.2024. u
Alan Božović Sukladno planu OB 10-200

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijamautvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vodenamijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza imonitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog;
prisustva koliformnih bakterija, bakterije Escherichia coli i enterokoka.

Voditelj Odsjeka S
x

\ .

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bul

Voditelj Odjeld

og, dipl.sanit.ing. Doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

14,00
13,00

{

hI

17160



Analitički broj : 24/08427
OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Temperatura vode Standard Methods 24th Ed. °C 25.06 20,6 Da

2023., 2550 B.*

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L, 0.5 < 0,02 Da

Metoda uzorkovanja HRN 1S0 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pt/Co skale 20 6 +1 Da

2023.,2120 C.*

Miris SM 24th Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 0,69 +0,15 Da

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 -9.5 6.5 +0,7 Da

Temperatura vode pri
°C 24,7

mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/20°C 2500 55 +6 Da

Tvrdoća - ukupna Standard Methods 24th mg/L CaCO3 19

Ed.2023., 2340 A. i 2340 B.*

Hidrogenkarbonati HRN EN ISO 9963-1:1998 mg/L. HCO3- 24

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg O2/L 5.0 0,31 +0,04 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg NH4/L 0.50 0,010 £0,002 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L. NO2 0.50 < 0,003 Da

Fosfati HRN EN ISO 6878:2008; ugP/L 300 < 3 Da

Točka 4*

Anionski detergenti Vlastita metoda, M 206-200; ug/L 200.0 < 30,0 Da

Izdanje 2; 21.09.2020.
modificirana HRN EN ISO
16265:2012; Uputa proizvođača
SkalarSANplus Analyzer
systems*

Neionski detergenti Vlastita metoda, M 56-200; ug/L 200.0 < 100.0 Da

Izdanje 2; 29.09.2020. i M
32-200, Izdanje 1; 28.09.2020.;
Kivetni test, HACH, LCK 333*

2/49

Pokazatelj Meteda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U)x) Sukladno |

Metoda MDK**
Pokazatelj Mjerna jedinica Rezultat (U)o) Sukladno

|
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Analitički broj 24/08427 OB 51-200, Izdanje 5

Cijanidi Vlastita metoda, M 117-200; ug/L 50 < 10 Da
Izdanje 14.09.2020., HACH,
Method 8027, Ed.8; 2013.* ZO

/ 1

i |

Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008* mg/L 10 <2 |

|
Da

i

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Odsjek za instrumentalne analitičke tehnike i i li

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001* mg/L 4,5

Magnezij HRN EN ISO 14911:2001* mg/L 2.0

Natrij HRN EN ISO 14911:200i* me/k. 200.0 4,1 +3,4 Da

Kalij HRN EN ISO 14911:2001* mg/L 12 0,54 +0,14 Da

Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009*mg/L, 250.0 2,6 +0,2 Da

Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009* mg/L 250.0 1,3 +0,1 Da

Fluoridi HRN EN ISO 10304-1:2009% mg/L 1.5 0.085 +0006 Da

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009* mg/L NO3 50 5.9 +094 Da

Bromati HRN EN ISO 15061:2001* ug/L 10 < 2,0 Da

Klorit HRN EN ISO 10304-4:2022* ug/L 700 < 50 Da

Klorat HRN EN ISO 10304-4:2022* ug/L 700 < 20 Da

Ugljikovodici (C10-C40) Vlastita metoda M 104-200; ug/L 50 < 15 Da
Izdanje 2, 23.06.2020.
Modificirana HRN EN ISO
9377-2:2002%

Trihalometani ukupni HRN EN ISO 10301:2002* ug/L 100 < 0,75 Da
Točka 3

Kloroform HRN EN ISO 10301 :2002* ug/L < 0,75
Točka 3

Bromdiklormetan HRN EN ISO 10301 :2002* ug/L. < 0,75
Točka 3

Dibromklormetan HRN EN ISO 10301 :2002* ug/L, < 0,75
Točka3

Bromoform HRN EN ISO 10301 :2002* ug/L < 0.75
Točka 3

1,2-dikloretan HRN EN ISO 10301:2002 ug/L 3.0 < 0.75 Da

Trikloreten HRN EN ISO 10301:2002* ug/L < 6,10
Točka 3

2/9
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Analitički broj 24/08427 OB 51-200, izdanje 5

Tetrakloreten HRN EN ISO 10301 :2002* ug/L < 0,10
Točka 3

Suma HRN EN ISO 10301 :2002* ug/L 10 < 0,10 Da
trikloreten+tetrakloreten Točka 3

Benzen HRN ISO 11423-1:2002* ug/L. 1.0 < 0.30 Da

Bakar ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* mg/L 2.0 0,003 +0,0004 Da

Cink ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L, 3000 38 +1,9 Da

Kadmij ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 5.0 0,07 +0,01 Da

Krom ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 50 0,5 +0,03 Da

Nikal ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L. 20 < 0,8 Da

Olovo ukupno HRN EN ISO 17294-2:2016* ug/L 10 < 0.3 Da

Ziva VlastitametodaM 146-200 ug/L 1.0 < 0,25 Da
Izdanje 2, 2022-07-06*

Željezo ukupno HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 200.0 12.4 +0,7 Da

Mangan ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 50.0 9.8 +08 Da

Bor ukupni HRN EN ISO 17294-2;2023* mg/L 1.5 < 0,05 Da

Arsen ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 10 < 0,4 Da

Selen ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 10 < 0,5 Da

Antimon ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 10 < 1,2 Da

Aluminij ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 200 < 20 Da

Barij ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 700 9 Da

Srebro HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L 10 < 1 Da

Berilij ukupni HRN EN ISO 17294-2:2023* ug/L < 0,5

Policikličkiaromatski Vlastita metoda M 159-200; ug/L 0.10 < 0,000050 Da
ugljikovodici ukupni Izdanje 1, 13.11.2019.

Modificirana HRN EN ISO
17993:2008*

Benzo(b)fluoranten Viastita metodaM 159-200; ug/L < 0.00050
Izdanje 1, 13.11.2019,
modificirana HRN EN ISO
17993:2008*

Benzo(k)fluoranten Viastita M 159-200; Izdanje I. ug/L < 0,00020A

13.11.2019., modificirana HRN
EN 180 17993:2008*

4/9



Analitički broj 24/08427 OB 51-200, Izdanje 5

Benzo(a)piren Vlastita metoda M 159-200; ug/L 0.010 < 0,000050 Da
Izdanje 1, 13.11.2019.,
modificirana HRN EN ISO
17993:2008*

Benzo(g,h,i)perilen Vlastita metoda M 159-200; ug/L < 0,000050
Izdanje 1, 13.11.2019.,
modificirana HRN EN ISO
17993:2008*,

Indeno(1,2,3-cd)piren Vlastita metoda M 159-200; ug/L. < 0,00010
Izdanje 1, 13.11.2019.,
modificirana HRN EN ISO
17993.2008*

ORGANOKLORNI
PESTICIDI

Izodrin HRN EN ISO 6468:2002* ug/L 0.10 < 0,001 Da

Aldrin HRN EN ISO 6468:2002* ug/L. 0.030 < 0,0005 Da

Dieldrin HRN EN ISO 6468:2002* ug/l. 0.030 < 0,001 Da

Heptaklor HRN EN ISO 6468:2002* ug/L 0.030 < 0.0005 Da

Heptaklorepoksid endo HRN EN ISO 6468:2002* ug/L 0.030 < 0,0005 Da

Heptaklorepoksid egzo HRN EN ISO 6468:2002* ug/L 0.030 < 0,00053 Da

ORGANOFOSFORNI
PESTICIDI

Organofosforni pest. ukupni HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L. 0.10 < 0,020 DaHRN EN ISO 10695:2002*

Dimetoat HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Klorpirifos HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L, 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Klorpirifos- metil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Malaokson HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Malation HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Ometoat HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002*

Pirimifos- metil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L. 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Klorfenvinfos HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 DaHRN EN ISO 10695:2002*

Fosetil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 DaHRN EN ISO 10695:2002

TRIAZINI I METABOLITI

57



Analitički broj : 24/08427
OB 51-200, Izdanje 5

Atrazin HRN EN ISO 10695:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

HRN EN ISO 12918:2002*

Desetilatrazin HRN EN ISO 12918:2002 i ug/l 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

Deisopropy! atrazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

Desethyl deisopropyl HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da

atrazine 10695:2002

2- hydroxy- atrazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

Desethyi - 2 - hydroxy HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

atrazine 10695:2002

Simazin HRN EN ISO 10695:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

HRN EN ISO 12918:2002*

Hydroxy simazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L, 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

Terbutilazin HRN EN ISO 10695:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

HRN EN ISO 12918:2002*

Desethyl terbuthylazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da

10695:2002

Hydroxy - terbuthylazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

Metribuzin HRN EN 1SO 12918:2002i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

HERBICIDI I

METABOLITI

Glifosat ISO 16308:2014 ug/L. 0.10 < 0,030 Da

Bentazon HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

2,6- dichlorobenzamide HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

24D HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

Diuron HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da

10695:2002

MCPA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

Bromacil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

Mecoprop HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002

Izoproturon HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002
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Analitički broj : 24/08427 OB 51-200, Izdanje 5

Desmethylisoproturon HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Pendimetalin HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Linuron HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Klorotoluron HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Dimetenamid-p HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Dikamba HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Prosulfokarb HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
16695:2002

FUNGICIDI

Mankozeb HRN EN ISO 12918:2002 i ug/l. 0.10 < 0,020 Da
HRN EN ISO 10695:2002

Propineb HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
HRN EN ISO 10695:2002

Tiofanat metil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

Tebukonazol HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Azoksistrobin HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

Folpet HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

KLORACETAMID

Acetoklor HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Acetoklor ESA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Acetoklor OXA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

S- metolaklor HRN EN ISO 12918:2002 i ug/l. 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Metolachlor OXA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Metolachlor ESA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Voditeljica odsjeka: Nasl.doc.dr.sc. Paula Žurga/dipl.ing.bioteh.Ar
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Analitički broj : 24/08427
OB 5-200, Izdanje 5

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 mL. U 74 Ne

9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 12 Ne

9308-1:2014/A1:2017%

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 17 Ne

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/I mL 100 18 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/t mL 100 35

i
Đa

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Podugovoreni pokazatelji

Uranij HRN EN ISO 17294-2:2016 ug/l 30 < 0,12 Da

Bisfenol A Vlastita metoda, Oznaka: ug/L 2.5 < 0,75 Da

P-VODE-61, Izdanje:
1/0,10.6.2022.,Modificirana
HRN EN ISO 18857-2-2012

Halooctene kiseline (HAAS) Vlastita metoda, Oznaka: ug/l. 60 1,8 Da

P-VODE-57, Izdanje: 1/0.

modificirana EPA 552.3

Halooctene kiseline- Vlastita metoda, Oznaka: ug/l < 0,4

Dibromooctena kiselina P-VODE-37, Izdanje: 1/0.

modificirana EPA 552.3

Halooctene kisetine- Vlastitametoda, Oznaka: ug/L < 10

Diklorooctena kiselina P-VODE-57, Izdanje: 1/0.

modificirana EPA 552.3

Halooctene kiseline- Vlastita metoda, Oznaka: ug/L 1,8

Monobromooctena kiselina P-VODE-57, Izdanje: 1/0.

modificirana EPA 552.3

Halooctene kiseline- Vlastita metoda, Oznaka: ug/L < 1,0

Monokloroctena kiselina P-VODE-57, Izdanje: 1/0.

modificirana EPA 552.3

Halooctene kiseline- Vlastitametoda, Oznaka: ug/L
< 0.4

Triklorooctena kiselina P-VODE-57, Izdanje: 1/0.

modificirana EPA 552.3

8/9

Metoda MDK** Sukladne
Pokazatelj Mjerna jedinica Rezultat (U) ){

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) i) Sukladno



Analitički broj 24/08427
OB 51-200, Izdanje 5

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR

Napomena:
. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (¥).

. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
, Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje kojeje Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).

. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

7. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjema nesigumost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -

(1) iskazuje mjemu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigumost metode ispitivanja.
8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za

neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpgzhr).
9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

RN
D
I

9/9



Analitički broj 24/08825 OB 51-200, Izdanje5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO Krešimirova 52a, Rijeka

Tel : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ekologija zzizpgz.hr; www.zzjzpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Urudzbeni broj:
534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske. podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/1-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: $17-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.
Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38;
Urudžbeni broj: $25-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju
Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UPA 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517 06 2 1 1 15-3 od 19. listopada
2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od
27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje
djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:
UP/(-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 19.09.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/08825

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Cabranka CVS, prerađena voda - Prezid

Vrijeme uzimanja uzorka : -12.09.2024. u 7,10 Vrijeme dostave uzorka: 12.09.2024. u 12,00
Analiza započeta: 12.09.2024. u 12,10 Analiza završena: 16.09.2024. u 12,00
Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Caffe "Turbo"
Goranska 76

Izjava o sukladnosti rezultata:
izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu 1 (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i

monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
prisustva koliformnih bakterija, bakterije Escherichia coli i enterokoka.
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Analitički broj : 24/08825 _OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Temperatura vode SM 24th Ed.2023. 2550 B.* 25.0 7,5 Da

Slobdni kl RN EN ISO 7393-2:2018* 0.5 +0,003 Da0,04

HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Metoda uzorkovanja

Odsjek za vode i otpad

Boja SM 24th Ed.2023. 2120 C.* jedinica Pt/Co skale 20 < S Da

Mutnoća HRN EN 150 7027-1:2016* NTU

| |

4 0,36 +0,08 Da

I

Miri M24 58.2023.2150B we me

Okus sm 24h 542023 2160 B teć bez

i
a

pti vrijednost HRN EN 150 10523:2012+ pH jedinica

o
6.5 - 9.5 -16 -1208 a

Temperatura vode pri oc
|

20,3
mjerenjupH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 398 +40 Da

UtošskKMnO4 HRNENIS08167:200* mp2 so om sn be

Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L 250.0 32 +0,1 Da

Nitrati

|

SM 24th 542023. 4500-NO3 mg/L NO3 50 22
|

Amon

i
HRN ISO 7150-1:1998* NENHAL

o
050 0.007 30.001. Da

Niti 0.50

=
< 0003

=
DaHRN EN 26777:1998* mg/L. NO2

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar
Bulog, dipl.sanit.ing.

\NR
Su 3

3

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

HRN EN ISOKoliformne bakterije
9308-1:2014/A1:2017*

broj/100 mL 0 25 Ne

Escherichia coli 7 HRN EN ISO broj/100 mL 0 10 Ne
TTT 9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki q HRN EN ISO 7899-2:2000% broj/100 mL 0 6 Ne

2/3

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) o) Sukladno

mg/L

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) a, Sukladno

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) i) Sukladno

i



OB 51-200, izdanje 5Analitički broj: 24/08825

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 10 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/I mL 100 45 Da

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 mi 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.
f
u L

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR

Napomena:
. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).

. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*),

. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).

. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 93%-tnu razinu pouzdanosti -

(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.
8. izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za

neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpgz.hr).
9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
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Analitički broj ;24/08826 __

OB 51-200, Izdanje5
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad

HEDICIISK FAKULTET SVEUČILIŠTA U RUBI

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO Krešimirova 52a, Rijeka

Tel: 051/358-737. 051/358-735
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; www.zzjzpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:
534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/1-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.

Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38;
Urudžbeni broj: $25-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju
Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68: Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada
2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517 06 2 1 1 15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/1-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od

27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: $17-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje

djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:

UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 19.09.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/08826

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO CVS Gorači, prerađena voda - Gorači

Vrijeme uzimanja uzorka : 12.09.2024. u 7,25 Vrijeme dostave uzorka: 12.09.2024. u 12,00
Analiza započeta: 12.09.2024. u 12,10 Analiza završena: 16.09.2024. u 12,00
Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Majer 20

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu 1 (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i

monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
povećane vrijednosti slobodnog klora.

mirova
sakoditel| djela £

Doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

iv

Voditelj Odsjeka

Izv.prof.dr.sc Aleksandar Bulog dipl.sanit.ing

{t

l
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Analitički broj 24/08826 OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Temperatura vode SM 24th Ed.2023. 2550 B.* °C 25.0 17,8 Da

Slobodni klor
t HRN EN ISO 7393-2:2018* me/L 0.5 0,95 +0,076 Ne

Metoda urkvanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja SM 24th Ed.2023. 2120 C.* jedinica Pt/Co skale 20 5 +1 Da

Mutnoća HRN EN 180 7027-1:2016* NTU 4 1,3 +029~wis samp be be ba
Okus SM 24th 54.202 2160 B bez bez

o
pa

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 - 9.5 7,6 +0,8 Da

Temperatura vode pri oC 19,5
mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 494 +498 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 0,51 +0,07 Da

Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L 250.0 22,1 +0.6 Da

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L NO3 50 7,40 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg NH4/L 0.50 < 0,004 Da
- .

Nitriti HRN EN 26777:1998* 0.50 < 0,003 Da

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

mg/L, NO2

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki broj/100 mL 0 0 DaHRN EN ISO 7899-2:2000*

2/3

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) Sukladno(i }

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) o) Sukladno

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat Wa Sukladno



Analitički broj 24/08826
OB 51-200, Izdanje 5

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 10 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 40 Da

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.
: AWifi

i
EY

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2

CABAR

Napomena:
1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

\ Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Akreditirane metode u izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).

. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*}.

. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).

6. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

7. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjetna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -

(1) iskaznje mjemu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.

8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za

neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpgz.hr).

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

2

4
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Analitički broj 24/08829 o OB 51-200, izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad SREDIČKIŠKACAM LTET ČUEUČIIŽTA U RIZED)

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO Krešimirova 52a, Rijeka Om

Tel : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ckologija@zzjzpgez.hr; www.zzjzpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:
534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/1-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.

Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38;
Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju
Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517 062 1 1 15-3 od 19. listopada
2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/1-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od

27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje

djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:
UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 19.09.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/08829

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Cabranka CVS prerađena voda -Čabar

Vrijeme uzimanja uzorka : 12.09.2024. u 8,25 Vrijeme dostave uzorka: 12.09.2024. u 12,00
Analiza započeta: 12.09.2024. u 12,10 Analiza završena: 16.09.2024. u 12,00

Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Caffe "Planinka"

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i

monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
prisustva koliformnih bakterija, bakterije Escherichia coli i enterokoka.

1

Mivo|
i
i

Voditelj Odsjeka Voditelj Odjela

M ;
A u

1044 so
Izv.prof.dr.sc. AleksandariBulog, dipl.sanit.ing. Doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.
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Analitički broj 24/08829
_

OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Temperatra vode SM 24th E.2023 2550 B* °C 25.0 1,3 Da

Slobodni klor HRN EN SO 393-2:2018* mg/L 0.5 0,03 +0,002 Da

Metoda uzorkovnja RN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja SM 24th Ed. 2023. 2120 C.* jedinica Pt/Co skale 20 < 5 Da

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1 2016+ NTU 4

|

0,51 son ba

irs osu zam Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus

o o
sm zah E4203. 2160 B bez bez Da

pH vrijednost

o
HRN EN 150 10523:2012+

=
pH jedinica 6.5 -9.5 80 +0,8

I

Da

Temperatura vode pri

mjerenjupd A
Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/em/200C 2500 446 +45 Da

UtošskKMnO4 HRNENISO867:200* mgLO2 so 052 3007 bu

klorid

o o
HRN 180 9297:1998+ mg/L

o |

250.0

i
6,4

|

+0,2 Da

Nitra SM 24th 542023. 4500-NO3 mg/L NOJ 50 sas
o

be

Amonij

o o
HRN Iso 7150-1:1998*

o
mgNHIL

o
0.50

|

< 0.004 oD
ini HRNEN26777.1998*

|
mi/L NO2 050 <bgs me

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

| Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U), Sukladno

Koliformne bakterije + HRN EN ISO broj/100 mL 0 38 Ne
9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli ii HRN EN ISO broj/100 mL 0 1 Ne
9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki fi HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 3 Ne

2/3

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) 6, Sukladno

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) a) Sukladno

20.2
pH



Analitički broj 24/08829 OB 51-200, Izdanje 5

Broj kolonija na 36°C

Broj kolonija na 22°C

Clostridium perfringens

Dostaviti :

Napomena:

(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzork

HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 28 Da

HRN EN ISO 6222:2000% broj/i mL 100 59 Da

HRN EN ISO 14189:2016* 0 0 Dabroj/100 mi

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Kraj izvještaja o ispitivanju

Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
CABAR

a

. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*),

. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*),

. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje kojeje Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).

. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -
ovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.

A

i
£
s

8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzizpgz.hr).9. Rezuliati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

3/3
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Analitički broj: 24/08831 OB 51-200, Izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVOzaš |
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

LEA Na iki Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
! Odsjek za vode i otpad

NASTAVNIZavoDZA
FMEGIOSISKI FAH ULTET SVEUČILIŠTA# BIJECI
(NED

MAVNO ZDRAVSTVO Krešimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologija(iizzizpgz.hr; www.zzizpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/1-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:
534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te
sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517 07 1 2 1 20-4 od 22. srpnja 2020.
Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38;
Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju
Ministarstva zdravstva, Klasa UP/1-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih
poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada
2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od
27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokreinih
izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje
djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:
UP/1-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 19.09.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/08831

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Hrib- prerađena voda Hrib
Vrijeme uzimanja uzorka: 12.09.2024. u 9,10 Vrijeme dostave uzorka: 12.09.2024. u 12,00
Analiza započeta: 12.09.2024. u 12,10 Analiza završena: 16.09.2024. u 12,00
Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Skednari 29

Izjava o sukladnesti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
snižene pH vrijednosti.

Napomena: snižena pH vrijednost je prirodna karakteristika izvora koji se koristi za vodoopskrbu.

\
\
i

i

i

i
i

,

ui

Nasa:�ASIBVNISlavin za vod za i8vno zdravalvnia ško i i
i

u Rye, kresimi a
e e

Voditelj Odsjeka
U

|
"OVE oN

/djtelj Odjela

Izv.prof.dr.sc. AleksandakBulog, dipl.sanit.ing. Doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.
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Analitički broj : 24/08831 OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Temperatura vode SM 24th E203. 2550 B.* °C 25.0 18.3 Da

Slobodni klor HN EN ISO 7393-2:2018* mgL 0.5 0,45 £0,036 Da

etoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja SM 24th Ed.2023. 2120 C.* jedinica Pt/Co skale 20 <5 Da

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1 :2016* NTU 4 0,76 a
Mii SM 24th Ed.2023. 2150 B

o
bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez

i
Da

pl vrijednos NN: HRN EN 150 10523:2012+ pH jedinica 65
i
95 6,3 +0,6 Ne

Temperatura vode pri oc 21,0
mieenju pH=

Vodijivost HRN EN 27888:2008* uS/cem/200C 2500 37 +4 Da

trošak KMnO4

i
HRN EN ISO 8467:2001%

i
mg/L 02 50

o
0,47 +0,06 Da

Kloridi HRN Iso 9297:1998+ mal

o o
250.0

o
2,9 +0,1 Da

Nitrati

o
su zah Ed.2023. 4500-NO3 mg/l. NO3 50 0.32

o
OD

pmo HRN ISO 7150-1:1998* neNHL -050 < 0.004 a
iid

I
HRN EN 26777:1998*

|

0.50 Da

o
mg/l, NO2 < "0.003

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 mL 0 U Da
9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 O Da

Metoda MDK** SukladnoPokazatelj Mjerna jedinica Rezultat (U) }i

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) a; Sukladno

MDK** SukladnoPokazatelj Metoda Mjerna jedinica Rezultat (U) a,

2/ 3



Analitički broj : 24/08831 OB 51-200, Izdanje 5

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 0 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/i mL 100 0 Da

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.
pla i.

b

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR

Napomena:

. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).

. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).

. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnie kojeje Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).

. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -

. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.2

4

6
7

(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.
8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzizpez.hr).

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

3/73



Analitički broj :24/09401 OB 51-200, izdanje 5

2 Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO E wRa | PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE e
:

| |

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
-i Odsjek za vode i otpad : MED

NASTAVNI ZAVOD ZA IAEOIOTŠKEFAKCLTET ŠVEUČIJIŠTA U RIJECI

JAVNO ZDRAVSTVO
Krešimirova 52a, Rijeka

Tel : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ckologija@zzjzpgz.hr, www.zzizpez.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:534-07-2/1-20-7 od 2. rajna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te
sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/1-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38;Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema RješenjuMinistarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih
poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RješenjeMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnihizvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanjedjelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:
UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 08.10.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/09401

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Cabranka CVS, prerađena voda - Prezid
Vrijeme uzimanja uzorka : 30.09.2024. u 7,15 Vrijeme dostave uzorka: 30.09.2024. u 12,15
Analiza započeta: 30.09.2024. u 12,25 Analiza završena: 03.10.2024.u 12,00
Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Caffe Turbo
Goranska 73

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
povišene vrijednosti slobodnog klora.

i Nastavni zavod za javno zdravstvo
i; Primorsko-goranske županije

Voditelj Odsjeka E ili Rijeka, Krešimirova 52/a
Yodi

elj Odjelabio _1051
o

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing. Doc.dr.se Marin Glad, dipl.sanit.ing.
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Analitički broj : 24/09401 i

OB 51-200, Izdanje

Terenski podaci

Temperatura vode Standard Methods 24th Ed. °C 25.0 153 Da

2023., 2550 B.*

i HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 1,24 +0,099 Ne

HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 ml. 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da

9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 O Da

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 0 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000% broj/i mL 100 0 Da

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 mi 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Oy)

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2

ČABAR

Napomena:
1, Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (5),
4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
6. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

7. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 93%-tnu razinu pouzdanosti -

(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.

8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za

geakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpgz.hr).

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

2/2

MDK** Rezultat (U) |, Sukladno
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U)o) Sukladno |r

Slobodni klor

Metoda uzorkovanja

9308-1:2014/A1:2017*1



Analitički broj 24/09402 OB 51-200, Izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad (MED.

IJEGICIHŠKI PAK TET SVEUČLIŠTA U RIJEČI

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

FE
Krešimirova 52a, Rijeka

"el : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ckologija@zzjzpgz.hi: www.zzjzpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/1-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:
534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.

Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38;
Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju
Ministarstva zdravstva, Klasa UP/-341-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okolišai prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada
2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od

27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelainosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje

djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:
UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 08.10.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/09402

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odiel za zdravstvo
Riva 10/1lI
51000 Rijeka

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Cabranka CVS prerađena voda -Cabar

Vrijeme uzimanja uzorka : 30.09.2024. u 7,45 Vrijeme dostave uzorka: 30.09.2024. u 12,15
Analiza započeta: 30.09.2024. u 12,25 Analiza završena: 03.10.2024. u 12,00

Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Planinka
1.G. Kovačića 16

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
prisustva koliformnih bakterija, bakterije Escherichia coli, enterokoka te povećanog broja kolonija na 36°C i 227.

\
i

i Nastavni zavod za javno zdravstvo |

BN

Voditelj Odsjeka
1

{1 Primorsko-gorenske 2upeniQodifel Odjela.

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bu og, diplsanicim per sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.AIi
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Analitički broj 24/09402 OB 51-200, Izdanje 5 i

Terenski podaci

Temperatura vode Standard Methods 24th Ed. °C 25.0 15,7 Da
2023., 2550 B.*

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 0,04 +0,003 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U), Sukladno

Koliformne bakterije i; HRN EN ISO broj/100 mL 0 1390 Ne
9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli 7 HRN ENISO broj/100 mL 0 390 Ne
9308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki i HRN EN ISO 7899-2;2000* broj/100 ml, 0 70 Ne

Broj kolonija na 36°C "= HRN EN ISO 6222:2000* broj/t ml, 100 320 Ne

Broj kolonija na 22°C i. HRN EN ISO 6222:2000% broj/1 mL 100 500 Ne

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR

Napomena:
1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*),
4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
6. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
7. Mjema nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjera nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -
(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.

8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzizpgz.hr).

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

2/2

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) a, Sukladno



Analitički broj : 24/09404
OB 51-200, izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad

SPEDICIRSKI FAKURTET SVEUČKIŠ TA M ECE

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

ll MED
Krešimirova 52a, Rijeka

Tel : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; www.zzizpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UPA-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:

534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UPA-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.

Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38:

Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju

Ministarstva zdravstva, Klasa UP/i-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3
od 19. listopada

2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od

27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih

izvora Klasa UPN-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. sepnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje

djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:

UP/L-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 08.10.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/09404

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
=.

PRIMORSKO - GORANSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade

Mijesto uzorkovanja: ZO Podstene prerađena voda -Plešce

Vrijeme uzimanja uzorka : 30.09.2024. u 8,45 Vrijeme dostave uzorka: 30.09.2024. u 12,15

Analiza započeta: 30.09.2024. u 12,25 Analiza završena: 03.10.2024. u 12,00

Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Bistro Pr Lipe
A. Muhvića 30

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama

utvrđenimu Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode

namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i

monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:

prisustva koliformnih bakterija.

1

/ i

i i

|

Nastavni zavod za javno zdravstvo

Voditelj Odsjeka Yoh Primorsko goranske županijeoditelj Odjela
=~

i Riicka Krošimirova 52/e i

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
povdr.sc&Marin Glad, dipl.sanit ing.

i



Analitički broj : 24/09404
.

.
OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Temperatura vode Standard Methods 24th Ed. °C 25.0 18,3 Da
2023., 2550 B.*

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 0,05 +0,004 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:201* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pt/Co skale 20 < 5 Da
2023.,2120 C.*

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 0,37

Miris SM 24th Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed 2023. 2160 B bez bez Da

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 - 9.5 7,5 +0,8 Da

Temperatura vode pri oC 19,8
mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/em/200C 2500 231 +23 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L O2 5.0 0,35 +0.05 Da

HRN ISO 9297:1998*Kloridi

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L NO3 50 2,57 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg NH4/L 0.50 0,004 Da

AYNitriti HRN EN 26777:1998* mg/L, NO2 0.50 0,003 Da

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okeliša

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) ;, Sukladno |
Koliformnebakteriji 74 HRNENISO broj/100 mL 0 8 Ne�

�

9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) a, Sukladno

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) Sukladno |

+0.08 Da

mg/L 250.0 2,2 Da

21 3



Analitički broj: 24/09404_
OB 51-200, Izdanje 5

Enterokoki

Broj kolonija na 36°C

Broj kolonija na 22°C

Clostridium perfringens

HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0 Da

HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 4 Da

HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 9 Da

HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 mi 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

# ignnm

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
CABAR

Napomena:

, Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdi

AW
D
I
=

com (*).
. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

, Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -

. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.
8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za

neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpgz.hr).

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

3/3



Analitički broj : 24/09716 OB 51-200. Izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju eOdsjek za vode i otpad : MED.
MEDIČKISKIAKL TET SVEUČILIŠTAU RIJECINASTAVNI ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVSTVO Krešimirova $2a, Rijeka
Tel : 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologija Qzzjzpgz.hr; www.zzjzpez.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj:534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzorakai ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te
sedimenia) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/-325-07/20-02/06: Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38;Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema RješenjuMinistarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih
poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/ 15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RješenjeMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnihizvora Klasa UP/1-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje
djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada prociene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa;
UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 16.10.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/09716

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka

Naručitelji :

Zahtjev :

Vrsta uzorka:
Mijesto uzorkovanja:
Vrijeme uzimanja uzorka :
Analiza započeta:
Uzorkovanje proveo/la:

Monitoring Ministarstva zdravstva
Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
ZO Cabranka CVS, prerađena voda - Prezid
08.10.2024. u 7,00 Vrijeme dostave uzorka:
08.10.2024. u 12,30 Analiza završena:
Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

08.10.2024. u 12,20
14.10.2024. u 13,00

Podaci o uzorku:
Goranska 2/1
Ožbolt Dejan

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:

{

prisustva koliformnih bakterija, bakterija Escherichia coli i Clostridium perfringens, enterokoka te povećanog broja kolonija na
22°C.

Nastavni zavod za javno: d :
Primorsko-goraniske Spaniel Odjela
Rijeka, Krešimirova 52/1.

. E
ities Dod@B $c: Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Voditelj Odsjeka io
i

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dip!

/i



Analitički broj 24/09716
OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Temperatura vode Standard Methods 24th Ed. °C 25.0 14,8 Da

2023., 2550 B.*

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 0.03 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN SO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

| Pokazatelj Metaeda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U), Sukladno

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pt/Co skale 20 < 5 Da

2023.,2120 C.*

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 1,6 Da

Miris SM 24th Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 -9,5 7.8 Da

Temperatura vode pri oC 21,5

mjerenju pH

Vodijivost HRN EN 27888:2008* uS/em/200C 2500 406 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN 1S0 8467:2001* mg/L 02 5.0 0,26 Da

Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L 250.0 7.4 Da

o

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L NO3 50 1.81 Da

o

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* imgNH4/L 0.50 0,006 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L NO2 0.50 (iN0.004 Da

Y S
Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit ing.

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša o

Koliformne bakterije HRNENISO broj/100 mL 0 165 Ne

9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli © HRNENISO broj/100 mL 0 55 Ne

9308-1:2014/A1:2017*

2/3

Sukladno
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) {2

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) o) Sukladno



Analitički broj : 24/09716 OB 51-200, Izdanje 5

Enterokoki_ . HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 36 Ne

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 80 Da

Brojj kolonija na
22°
2c e HRN EN 1S0 6222:2000* broj/1 mL 100 250 Ne

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml 0 20 Ne

Po
i

k

Zi
Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. DarijaVukiid Lsanit.ing.D

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
CABAR

REPUBLIKA HRVATSKA
Državni inspektorat
Sektor županijske sanitarne

inspekcije, Služba za Istru i

Primorje
Riva 10
Rijeka

Napomena:
1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
6. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
7. Mjema nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-inu razinu pouzdanosti -
(1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.

8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpez.hr).

9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

3/3



Analitički broj : 24/10165 OB 51-200, Izdanje 3

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad MeD

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

Krešimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologijaizzizpgz.hr; www.zzizpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/1-541-02/19-03/10, Uruđžbeni broj:534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode tesedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/1-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38;Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema RješenjuMinistarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: $34-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnihposlova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68: Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RješenjeMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnihizvora Klasa UPA-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanjedjelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:UP/I-115-01/19-61/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 24.10.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/10165

Naručitelj ; REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/HI
51000 Rijeka

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Čabranka CVS prerađena voda - Sokoli
Vrijeme uzimanja uzorka: 21.10.2024. u 8,00 Vrijeme dostave uzorka: 21.10.2024. u 11,55Analiza započeta: 21.10.2024. u 12,05 Analiza završena: 24.10.2024. u 13,00
Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Sokoli 7

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijamautvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
prisustva koliformnih bakterija.

Voditelj Odjela
i

i

Voditelj Odsjeka i

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing. Doc.dr.sc. Marin Glad; dipl.sanit.ing.

1/3



Analitički broj 24/10165
OB 51-200, izdanje 5

Terenski podaci

Temperatura vode

Slobodni klor

Standard Methods 24th Ed. °C
2023., 2550 B.*

25.0 14,2 Da

HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L. 0.5 0,03 +0,002 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pt/Co skale 20 < 3 Da

2023.,2120 C.*
�

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 0,26 +0,06 Da

Miris SM 24th 154.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 - 9.5 7.7 +0,8 Da

Temperatura vode pri oC 16,2

mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/em/200C 2500 331 +33 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 < 0,25 Da

Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L 250.0 < 2,2 Da

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L NO3 50 1,58 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mgNH4/L 0.50 < 0,004 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L NO2 0.50U < 0,003 Da

o

: S |

-

Voditelj odsjeka:

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Koliformne bakterije i HRN EN ISO broj/100 mL 0 4 Ne

9308-1:2014/A1 :2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da

9308-1:2014/A1:2017*

2/3

MDK** Rezultat (U)o Sukladno
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinicaB

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) o) Sukladno

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U)i) Sukladno |



Analitički broj : 24/10165 OB 51-200, Izdanje 5

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL O 0 Da

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000% broj/i mL 100 I Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 22 pa

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 mi 0 0 Da

Dostaviti :

Napomena:
1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaraci

U
D
I

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.1

Kraj izvještaja o ispitivanju

Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR

je proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*),
. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#),
. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -(1) iskazuje mjeru nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom [Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije, Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzizpez.hr).9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

3/3



Analitičkibroj: 24/10167 OB 51-200, Izdanje 5

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad

Krešimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologija(Qzzjzpgz.hr; www.zziznez.hr

-02/19-03/10, Urudžbeni broj:534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzorakai ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te
sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UPA-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517 07 1 2 1 204 od 22. srpnja 2020.
Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38:Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema RješenjuMinistarstva zdravstva, Klasa UP/1-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih
poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94: Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RješenjeMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od
27. srpnja 2020.: Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnihizvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: $17-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rađa i mirovinskog sustava za obavljanje
djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:
UP/1-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veliače 2020.

Rijeka, 24.10.2024.

Naručitelj :

Zahtjev :

Vrsta uzorka:
Mjesto uzorkovanja:
Vrijeme uzimanja uzorka :
Analiza započeta:
Uzorkovanje proveo/la:

Podaci o uzorku:
Donji Zagari 7

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/10167

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Monitoring Ministarstva zdravstva
Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
ZO Donji Žagari, prerađena voda - Žagari
21.10.2024. u 8,30 Vrijeme dostave uzorka: 21.10.2024. u
21.10.2024. u 12,05 Analiza završena: 24.10.2024. u
Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Izjava o sukladnosti rezultata:
izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama
utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
prisustva koliformnih bakterija.

Voditelj Odsjeka

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Balog, dipl sanit
ile.

i

i

__ Doc.dr.se-Marin Glad, dipl.sanit.ing.

11,55
13,00

{

i
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Analitički broj : 24/10167

Terenski podaci

OB 51-200, Izdanje 5

Temperatura vode Standard Methods 24th Ed. °C 25.0 16,5 Da

2023., 2550 B.*

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 0,04 +0,003 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011% i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pi/Co skale 20 7 +1 Da
2023.,2120 C.*

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 0,51 +0,11 Da

Miris SM 24th Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

pH vrijednost HRN EN 180 10523:2012* pi jedinica 6.5 -9.5 7,0 +0,7 Da

Temperatura vode pri oC 17,9

mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 47 +5 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 50 0,35 +0,05 Da

Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L 250.0 < 222 Da

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L, NO3 50 1,73 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mgNH4/L 0.50 < 0,004 Da

DON

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L NO2 0.50
NS 0,003 Da

N
Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša
NA, We

Koliformne bakterije 7 HRNENISO broj/100 mL 0 4 Ne

9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da

9308-1:2014/A1:2017*

[3
]

W
w

Metoda MDK** Rezultat (Uy Sukladno
Pokazatelj Mjerna jedinica

Sukladno
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) o)

MDK** Rezultati (U) a, Sukladnor Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica



Analitički broj : 24/10167 OB 51-200, Izdanje 5

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL O 0 Da

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 2 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 0 Da

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Dostaviti :

Napomena:

/aI
Kraj izvještaja o ispitivanju

Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
CABAR

. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovoroni.
. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom *).

4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).

I

3

5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
6. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
7. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -(1) iskazujemjeru nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.
8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpgzhr).9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
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Analitički broj 24/10168 OB 51-200, izdanje5
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE =

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
-

a
Odsjek za vode i otpad - [ €D i

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZBRAVSTVO

Krešimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologijat@zzjzpgz.hr; www.zzjzpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/A-541-02/19-03/10. Urudžbeni broj:534-07-2/1 -20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzorakai ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te
sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/1-325-07/20-02/06; Urudzbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UPA-322-01/20-01/38;Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema RješenjuMinistarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih
poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UPA 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RješenjeMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnihizvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog susiava za obavljanjedjelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: $24-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 24.10.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/10168

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Mandli prerađena voda- Mandl
Vrijeme uzimanja uzorka : 21.10.2024. u 8,45 Vrijeme dostave uzorka: 21.10.2024. u 11,55Analiza započeta: 21.10.2024. u 12,05 Analiza završena: 24.10.2024. u 13,00
Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
A. Muhvića 5

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijamautvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
snižene pH vrijednosti.

Napomena: niska pH vrijednost prirodna je karakteristika izvora koji se koristi za vodu za ljudsku potrošnju.

~
: \

\

\

\
|

Vodilcij Odsjeka :
i i Voditelj Odjela

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing. Doc.dr.sc. Marlil Glad, dipi.sanit.ing.
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Analitički broj : 24/10168
OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Temperatura vode Standard Methods 24th Ed. °C 25.0 14,3 Da

2023., 2550 B.*

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L. 0.5 0,49 +0,039 Da

HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Metoda uzorkovanja

Odsjek za vode i otpad

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pt/Co skale 20 7 #1 Da

2023.,2120 C.*

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 1,2 +0,26 Da

Miris SM 24th Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

pH vrijednost .
HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 -9.5 6,3 +0,6 Ne

Temperatura vode pri oC 18.6

mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/em/200C 2500 55 +6 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/l. 02 5.0 0,28 +0,04 Da

Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L 250.0 +0,1 Da

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L NO3 50 6,05 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mgNH4/L 0.50 < 0,004 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998* mg/L NO2 050) N < 0,003 Da
M

\ %

Voditelj odsjeka:

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

3

| Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U), Sukladno \

Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da

9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 U Da

9308-1:2014/A1:2017*

MDK**u Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica Rezultat (U)o) Sukladno |

Sukladno
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U) o)
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Analitički broj : 24/10168 OB 51-200, izdanje 5

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0 Da

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 ml. 100 1 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 0 Da

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 mi 0 0 Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.
"1

741i oF 9

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
CABAR

Napomena:
1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).6. Dvije zvjezdice (5%) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.7. Mjema nesigurnost (U)je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti -(1) iskaznje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za
neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici {(www.zzjzpez hr).9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
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Analitički broj 24/10170
_

OB 51-200, Izdanje 5

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BE,Zz

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE TT sa
Odjci za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju ig eo ;

Odsjek za vode i otpad e e E :

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

Krešimirova 52a, Rijeka NES
Tel : 051/358-737, 051/358-735

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; www.zzjzpgzhr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Uruđžbeni broj:534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te
sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517 07 1 2 1 20 4 od 22. srpnja 2020.Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/20-01/38;Urudžbeni broj: 523-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema RješenjuMinistarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih
poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/ 15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RješenjeMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od27. stpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćnjućih tvari u zrak iz nepokretnihizvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27, srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanjedjelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa:UP/1-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 24.10.2024.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 24/10170

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/111

51000 Rijeka
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade
Mjesto uzorkovanja: ZO Hrib- prerađena voda Hrib
Vrijeme uzimanja uzorka : 21.10.2024. u 9,25 Vrijeme dostave uzorka: 21.10.2024. u 11,55Analiza započeta: 21.10.2024. u 12,05 Analiza završena: 24.10.2024. u 13,00
Uzorkovanje proveo/la: Rosana Šimić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:
Skednari 29

Izjava o sukladnosti rezultata:
Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijamautvrđenimu Prilogu 1 (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog:
snižene pH vrijednosti.

Napomena: niska pH vrijednost prirodna je karakteristika izvora koji se koristi za vodu za ljudsku potrošnju.

Voditelj Odsjeka Voditelj Odjela{

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulag, diplsantine Doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.
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Analitički broj 24/10170
OB 51-200, Izdanje 5

Terenski podaci

Temperatura vode Standard Methods 24th Ed. °C 25.0 16, Da

2023., 2550 B.*

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/L 0.5 0,24 +0,019 Da

Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-5:2011* i HRN
EN ISO 19458:2008*

Odsjek za vode i otpad

POR9Z8RU MMZOCM NUHM 1HHIIECEI MDKH R6ZUHM 030 SUHMHO

Boja Standard Methods 24th Ed. jedinica Pt/Co skale 20 <5 Da

2023.,2120 C.*

Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 0,95 +0,21 Da

Miris SM 24th Ed.2023. 2150 B bez bez Da

Okus SM 24th Ed.2023. 2160 B bez bez Da

pi vrijednost HRN EN ISO 10523:2012" pH jedinica 6.5 - 9.5 6,3 +06 Ne

Temperatura vode pri oC 18,8

mjerenju pH

Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/em/200C 2500 29 +3 Da

Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 < 0,25 Da

Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L 250.0 < 2,2 Da

Nitrati SM 24th Ed.2023. 4500-NO3 mg/L NO3 50 < 0,20 Da

Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg NH4/L 0.50 < 0,004 Da

Nitriti HRN EN 26777:1998% mg/L NO2 0.59 < 0,003 Da

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandax Bulog, dipl.sanit.ing.
\

N M

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša OŠ
sjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliš XŠi

Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da

9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da

9308-1:2014/A1:2017*

2/3

Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat (U)y Sukladno
|Pokazatelj

Rezultat Sukladno
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** (UT

MDK** Rezultat (U)a) Sukladnor Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica



Analitički broj 24/10170
I OB 51-200, Izdanje 5

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 O Da

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000% broj/1 mL 100 0 Da

Broj kolonija na 22°C HRN EN 150 62222000+ broj/1 mL

N
100 0 Da

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml O 0

I
Da

Voditeljica odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : Komunalno društvo "Čabranka"
Narodnog oslobođenja 2
CABAR

Napomena:
1, Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).6. Dvije zvjezdice (75) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.7. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-inu razinu pouzdanosti -(1) iskazujemjeru nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.8. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezuliate za koje su navedene MDK vrijednosti, Izjava o sukladnosti zaneakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpgzhr).9. Rezultati izraženi kao manje od(<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
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